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CIRCULAIRE N°120 /96

OBJET/ Conduite, exploitation et maintenance des

Centrales de traitement de |'eau et des appareils

d'hémodialyse. )
P.JOINTES /2 Annexe N°1: Protocoles d'essais

Annexe N°2: Feuille de surveillance pour

opérateurs

Annexe N°3 :Plannings d'entretien préventif

Annexe N°4 :Fiche d'identification

Annexe N°5 :Fiche de Suivi

La préservation des appareils d'hémodialyse et
des centrales de traitement d'eau destinés & alimenter les
services medicaux, le maintien en conformité avec les normes en
vigueur relatives aux caractéristiques microbiologiques et
physico-chimiques de l'eau traitée, de maniére a4 ce que sa
composition reste constante et compatible avec le milieu sanguin ~
du dialyse et I'evitement d'une dégradation rapide des
composantes de l'installation et des appareils d'hémodialyse.
passent obligatoirement par une conduite, une exploitation et une
maintenance correcte de ces appareils et de l'installation ainsi
gue par un contrdle permanent de la qualité de |'eau traitée

Pour ce faire, les responsables des établissements
hospitaliers et des cliniques privées sont appelés a veiller a
I'application des mesures suivantes

a/ Le respect des procédures de réception de ces
appareils et installations qui doivent étre sanctionnées par des
protocoles d'essais aprés 'achévement des travaux d'installation.
de grosses réparations ou d'opérations de remise a niveau.



b/ La soumission de ces appareils et installations
& des contréles périodiques. ' '

La qualité de traitement de I'eay doit étre
contrélée tous les trimestres par des analyses bactérimogiques et
physico-chimiques (en particulier e dosage du calcium. du chlore
et de I'aluminium) qui doivent étre effectués dans un laboratoire
Specialisé,

¢/ La désignation de techniciens ayant des
qualifications requises Pour assurer la conduite et I'exploitation
de ces installations dans de bonnes conditions (niveau minimum

une société de maintenance.

Ces opérateurs doivent remplir quotidiennement la
feuille de surveillance dont modele ci-joint en trois exemplaires
du registre qui sera mis a leur disposition par l'etablissement.

Une copie de la feuille de surveillance sera remise
systematiquement au responsable du service technique aprés visa
du chef de service concerné ou du surveillant du service.

Ces données Permettent d'évaluer le
comportement de l'installation, de déceler les anomalies 3 temps
et de fixer le degré de maintenance a faire subir 3 I'installation
PoUr sa remise & niveay.

d/ La tenue a jour du dossier technique -de
J'installation (Documentation technique, Schéma, P.V de reception
avec protocole d'essais, etc...) et du dossier de suivi des
Ccpérations de controle, de surveillance et de maintenance
préventive et curative (plannings d'entretiens, FProtocole d'essais
Fiches opérateurs et fiche de suivi),

e/ La constitution d'un stock de roulement en
piéces de rechanges et de consommables nécessaire 3 [a
maintenance préventive

f/ La Soumission des apparells et installations a
une maintenance préventive rigoureuse avec remplacemeant des
piéces de rechange de premiére usure et notamment les filtres et
ce conformément aux plannings d'entretien préventif ci-joint,

_ g/ La désinfection de Ia boucle de distribution et
du réseau complet conformement auy planning d'entretien ci-jaint.

h/ Le maintien en fonctionnement des organes de
tontrdle et de surveillance de la qualité de |'eau et des alarmes
SOnores et visuelles aussi bien des installations que des
éqUipements



Par ailleurs, le Cenire d'Etudes Techniques de
Maintenance Biomédicale et Hospitaliére peut étre sollicits pour
des services d'assistance technique, d'évaluation ou de contréle
technique de ces équipements et installations.

Dans le but d'une meilleure coordination, le
service de maintenance de I'établissement sanitaire public doijt
faire parvenir au C.ETMB.H:

- La fiche d'identification dont modele gi-joint
ddment remplie et ce par appareil et pour chague module de
I'installation.

- Un rapport technique trimestrie| relatant |'état des
appareils et installations avec les opérations programmees et [es
eéventuels problémes rencontrés,

J'attache la plus grande importance a ce que les
mesures figurant dans cette circulaire soient mises en ceuvre avec
la plus grande rigueur.
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